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ViA
oK s 5
BT FRE
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5.4 X2 IhREULBA

541EREH

NEE R RBE

Bix — chl

TRk, REEFE. NIRRT B A B .

ARETHREE

/R — ch2

ZRAMGEH T A “DeltaT” B BURTRAIRS, WESFS. WHESSREN 8L
B,

& RERET/DEE/EE

WIx — oper

N, AHET “Enter” %%

- yy.mm - PMERA R RO
- mth - DLAFR

— weeh - PUIEFER

— days - BIHZFR

- —MAMATI0H. dEdE T “F7 8, WUME BRI Y. fERIRRT,  pridts ST UE
FEBEONHE A, SRR BRI S (]

SEES WIR BB ATIN B B AT I B e = AL, T AL Al R ok Ut o 2280 /AR IS AT I ) 2

BRRBER
BN — err
EE:S:;\ WHRR AR FEERE AT R/ B A W, SR I R B e s T e 04 i DR RO DR it

54.2 X%
HE#aHEATC Standard (tc.St)

BI/R — te.st

EESE AIEAR T BIK B A 45 1 B AR E IR Z2Vu . (R BIED

£RRE ( TOPRE )

IR — toP

E 88 A EMSER T, ARt eRkE.
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RHR

I8 — PuMP

PufiP

SRV -
H A
R

ERRAERM B

78 — h.chn

hchn

SR
H R E:

BHERE

WR—~ E
= pe=N
Jo e L

5.4.3 F¥&#1
BHREE (BE)

VR~ WAHE —

SRV -
M BE:
JE7R:

BELR (BES )

Bor — BHEI% — A Hi

A he

SR
H A
FER:

RE TR (HRWE)

R — BEIZE — A Lo

Alo
B,
R
B

VAR ED S XL THIETR
NoP, oFF

NoP
RSV, L PUMP “AKR.

PSR

tS (4W), t6 (B%IE), tU (PVDF)
1S (ORI A EI48 ) SRR BCE AR N A4 R

EFEZIN, gk o] B R

U BERE v A SR P A

2 ° CZE20 ° C (35.6 ° F&E68 ° F)

5°C (4l ° P

PSRy, SR BRI AE DR AR, BRI EET TAEX A,
MR R, 2SI,

SR AL RS P AL A R A 2 P B Y L R A BB T B0 HvR R A L

1 °CHE7 °C (1.8 ° F£12.6 ° F)
3°C (5.4°F)
LA DB, SR L.

A T A B S AR 2 B R IRIAA . RSB T 7% K BB

-1 °C%E-3°C (-1.8 ° F&-5.4 ° F)
-3 °C (5.4 ° F)
MR RAN, 1ZSE IR I,
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DeltaT (dt)
BoR — BH%E — dt
8 ) () 1) fEUL, ATLA Y 5 AR R H br e .
SR : -30 K---0 K
R E: -15 K
R A EA, SRR .
YR EAE BRI T N, £S5 ENERE IR B dt7,
DeltaTH# = (=)
SR - AR — il
Q-0 e A Ja /25 FDel taTA 2.
flodu
S AbSo , dt
H R E: Abso (1E & #E20)
oR: M BN, SRR .
BHFERE
BR — THEH — F
Y=k 11 B0 vt = G 4 [] -2 e s AL 8

=) oot
Jo\FnH e En

544 FXH1(2RHRE)
BT RE

Wox — toP — unit

) @Qg FEUL, PIERRIRE SR T,

unNC.

ST C, 'F

W E:
Bl

BR — toP — Anl

@9 10 T Hd, B ER I 1, W TS 2 (B 1) =,

B:QS‘_ A,

HER: MRS AN, %S EIARET

BAER BT

s — toP — h20 (h20)

588\2 P IRSY, ATE TR HE . LT R &

PR HURT, 8 DA AEATI R . EAIR ASE A B E R U

BMEAGIE RS, PR HsEniEE N his
M EBN, ZSERIAN ] L,

HAERETERR T 2 GMIBE, EINERRP 2T, LT, h20fUEH1H, h202URH26RIESE. FRHBE TS
SEnHh B B AR A 1 R
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HIRAR Y RBE

B8 — toP — SEn

5En

SRV -

B
Y

A LRATIR &% FEILIZAS I 45 10 R BBURE AT RE PR

hi: & REBUE

Lo: {RABUE
non: LIRS
hi

LEAE BB, 2SRRI AT .

KiEsR: ERRAREIEN

B8 — toP — hlLtc
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SEFc

SR EIEH T P E RS -
i RE RN B JE A 1 5 T 3 B L A TR AR I S5 E B AL

YES: f 7 SO0 R sh i & i, RS D, SRR .
no IR B B 30 B/ A AR EE S, ReEEIT S .

tﬂr&ﬁ no
B L LB, SRR T,
B BAMRERHEN

B8 — toP — blLtc
(bLte = Wk e .

R

B EIEH T PrA E R AR A -
T € LT AR B R B T el R AL M B S0, BabiEk.

VES : o1 FH 7 307 R sh e/ BRINEHR AT, RS BRIC, TR
no: A RLINEIIE A%, AR (S B R/ R EHOIT A .

YES
ES i o P /S T N

WRARAR BT IR IV SR, A BHGH(E. vk, RAMA IR, A sk s s

W~ — toP — Loc

toc
ZHE
HwE:
PR

B3
W~ — toP — rESt
(rESt = #ER)

rES5t

S

I T 8 B T E B S A

0 % 9999
0 (BUH#RBIE)
B L s/ P S T N U

CHLI

R RSN, A R E SRR . P RS S A

RHE A AT 28 h Tte A1 hoMoi *PIMEEHE AL,

YES: HATHE)E . SoRbE R &I RA, FHR B2 SRR,
no: Jo i B JH B,
H P BAF LUREE
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HIRiE

BIR — toP — rst

) ng WL ETTIKE ) WE.
ZH0 Yes: kKEH) WHE.
No: ANRA7BE B B TF 2 5
H % E: No
PR LR FAUN, 2SRRI A I,
BHEFEER

W — THE - E

W, IR AR

5.4.4.1 738 2 (il 1)
TERER S oy, 25 VA FN AR I S PR IR .
E8T%

FEIERRLIT (noP) , EINE figs PR . 9 VIR, 1EE(Ehi, LoshALFRI AR, fEIL, fERE A — MEERIE S
Sfab s, HAGERDEH.

HE FE IR ] B, i EH
4 - 20 mA 2 - 10V

hi 20 mA 10V

Mi 12 mA 6V

Lo 4 mA 2V

noP 4 - 20 mA 2 - 10V

FEMRTEE AT NG, W5 LI IEF B (noP)

B8 — toP — Anl — cout

0 @QE FESRBCE S, Ko g TR
covucC.
SHE noP = #ffF CE@A) , hi, Lo, hALF
HwE: noP
PR M EAUN, 2SRRI
®EFE-> mtES
WIx — toP — Anl — out
Fwigiz Pk A5 5 77 2
out
S i RASHE 4. 20 mA
u &S 2010V
H W E: i
PR 1 T8 25 T R 0 LR
M EAUN, 2SR A
BHFREH2

B8 — toP — Anl — E

R, REIB TR L.
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545 ERBKE R

DA FEFune  (ThRERE) IR TTHfE — WO, LG R FRE— % 3k,
— B EABEABOR I SE . R R B B SR AR E
— IR RT3 s,
T SRR AT NSO TE SR A A R B B FunC.
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F AR OB e e, 15 4% NFEFunc.
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W Z R RHEE R B R S MFA) 5.
FEAF B e 45 R TH 0 L 2 JR Bl il H e R
R EZE [ 1T I LA 2 A

nms B

91 00 10 00 07 B IRAEERMCDA400

91 44 05 00 80 P AR TR AR R B

91 00 11 01 80 Az ) g B BRARLPP MCP2

40 11 00 0 MEERL A5G, PVDF G1/4

40 11 00 0T TG 2855 NPT, PVDF NPT 1/4
40 11 00 5 RIS SG, TN, 6 1/4
40 11 00 51 WG AL 2 T SNPT, AN, NPT 147
41 11 10 0 KB #sFE-3-N, AN ess

91 44 05 00 81 KB A EE S8, 300mm

91 44 05 00 82 KB a B84, 450mm

41 50 29 99 i JEPRAGF-PV-30-F2, G1/4

41 50 29 99 1 i 2RAGF-PV-30-F2, NPT 1/4 “

44 65 90 00 5 K, 12 V DC

91 00 01 01 98 L AR
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DL T 450020 IE#)%ECPsingle, CPdouble
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CULRE R 2R

45 10 008 EBhii/KEE AK 5.2 (B R

45 10 028 B Bhii/KEE AK 5.5 (B R

44 10 004 EBhmi/KEE AK 20 (B SR

44 10 001 EEhEi/KEE 11 LD V 38 (WL S0

41 03 00 50 BiEF2, —854

91 44 05 00 38 PSR IR BLAUL S H F H 8 4m

44 10 005 PRI A RGLL, 0. 41

44 92 00 35 012 IE5)220. 3 1/hHINorprene B iy 5 M B RE RS

44 92 00 35 016 I5)720. 3 1/hfHNorprene %3 — AN EHas Ak (AHD
44 92 00 35 017 I5)720. 3 1/hfHNorprene B 3 — AN 2ok Heds fi sk (JEfdD
43 81 045 WRSUEYE G1/4 - DN 8/12 #i Al /K EHMTSEMTV (-2) H

43 81 048 WRSUERE NPT 1/4 “ WA K ERMTS-TTEMTV (-2) -1H
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9 fff %

9.1 [k HI BR R AR A%

TC-Standard

SRR H B EAR G
BATH eI 2 10435 R
PRE R 5°C &5 °C
AR
T 5°C
EIN R 2 ° C--+20° CEYATIHY
B4 2 IP 20
BB 77 ZDNV-GL CGO339FRBNZ5EZA (0. Tg)
2 Hz-13.2 Hz #ElH £ 1.0 mm
13.2 Hz —100 Hzhnidg ik
WLk Fir 22 AN
.25 ) #1355 x 220 x 205 mm
(R S I 2975 kg
#16 kg (f£24 V DCF)
219 kg TERC &4
FH AR TCBHA 2% iR
(1 HIFEHE)
24 V DC 230 V AC 115 V AC 24 V DC 230 V AC 115 V AC
+10% +5/-10% +5/-10% +10% +5/-10% +5/-10%
- 50/60 Hz 50/60 Hz - 50/60 Hz 50/60 Hz
5 A 0.6 A 1.2 A 5.5 A 0.7 A 1.4 A
120 W 110 W / 140 VA 130 W 130 W / 160 VA
W ORI 22 (Rr s 510 6.3 A 1.25 A 2.5 A 6.3 A 1.25 A 2.5 A

PIPSIES L

AR
AR ANA B T

Byl R A
RS
JieinE N
IS
IR
B
FMZ 5

B K250 V AC, 150 V DC
2 A, 50 VA, JEHLfL
FFAEN 175301-803 7 HE (194 3k

e Ihgs IR “HIIMEIL
SLERE, DRSS IERCAEG1/4 “BL NPT 1/4 ¢

S, CIRFE AR

S, CIRFE AR«
Z LR P IAAS L
S “CIRIFEA R

PTFE/Viton

3062014
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TC-Standard+

SAEE EBEAR B
AT EBEZ105 805
IR 5°C %5 °C
AR R
Tt : 5°C
CIRER 2 ° (C-+20° C
By 4 45 2% IP 20
IR AN ZDNV-GL CGO339FRBh5EZA (0. 7g)
2 Hz-13.2 Hz #&lE £ 1.0 mm
13.2 Hz —100 Hzhnig it
W% $r 22 AR AN
(EE: 3N #1355 x 220 x 205 mm
AIEH AR E 27.5 kg
£16 kg (f£24 V DCF)
219 kg {ERCE T AN
LRSS TCBHE 15 2% GHEGRIRE:S
(1&BIFE3hE)
24 V DC 230 V AC 115 V AC 24 V DC 230 V AC 115 V AC
+10% +5/-10% +5/-10% +10% +5/-10% +5/-10%
- 50/60 Hz 50/60 Hz - 50/60 Hz 50/60 Hz
5 A 0.6 A 1.2 A 5.5 A 0.7 A 1.4 A
120 W 110 W / 140 VA 130 W 130 W / 160 VA
HEFF ARG 22 (Rt BT 6.3 A 1.25 A 2.5 A 6.3 A 1.25 A 2.5 A

TR ThRARAS K250 V AC, 150 V DC
2 A, 50 VA, FTHINE
AL FEEEN 175301-803FRHE A4 Sk
AR A PR IFRAE I IINEIL “
WLpERE, MIRSSIERCARGL/4 “B NPT 1/4 ¢
BRI R
U/ F S0 R “
PSRt S0 CIRIFBARME
A aE Z LA WAL
IR B)IE - S RS
B PTFE/Viton
FM%i 5 3062014
9.2 iR HEARHE
KRR R FEAS I R B AR B
5% 4-20mABY2-10V
L T-20° C F +60° CABERS IR
B ffiskM12x1, DIN EN 61076-2-101
IR SEFF-3-NEEARFIAE
BT 3°C&E50°C

HFR-3-NIF B K TAE K 7
Eps

2 bar

PVDF, PTFE, 3NEMHE, A5 1.4571, 1.4576
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¥EENZRCPsingle / CPdoublefi R#FG

PSS 0°C=&ES5 °C
Wi T 2% 0.31/h (50Hz) /0.361/h (60Hz) tibwikiR e
ERSLTPN % 750. 8 bar
EWAE PN il bar
ESWAL i 1=
W 4 X 1.6 mm
AR O HKAEBE 06 mm
Bk 4/6 (A, 1/6 “~1/4 “ (FEdl)
By 47 45 2 IP 44
Epes
R . Norprene (#n#fE), Marprene, Fluran
pUcE ;7N PVDF
T 2SAGF-PV-30-F23 R A%
AR 3°C % 100 °C
I PR AR K TAE R 7 2 bar
T AR 60 cm?
b YR 2 um
LA 57 ml
Ykl
U/t N PVDF, FL223%8 (Haiiissa)
o WAL
JELS L4t IIPTRE
9.3 REH
TC-Standard
IS

E}I/\I %E}—»

-

4
1 AHe 2 Kigas GEM)
3 yEsE G 4 AEEE GEMP)
TC-Standard+
A HR S B
1 (2 3

N N

1 AHIE 2 tiwds G&fP)
3 dkds GEfP) 4 W (&)
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9.4 ThR £k

TC-Standard

—HHREE

ZHEBRE

FETC-Standard 6111 (X2)

#ETC-Standard 6121 (X2)

WUEAEIINZR (1525 ° CHY) 100 kJ/h e E IR (525 ° CHY) 100 kJ/h
I KBTS 40 ° C e KBTS 40 ° C
= B £ B
EEry + 0.1K T + 0.1K
TEFEA S S B + 1.5 K TEBEAHUAS S Bl + 1.5 K
P TS 0] (1) B P 22
<0.5 K
120 L
_ TC-Standard
T o Tprgndard T e : H2MTS
i 2 - 2XMTGHY
o Rl e F| L - - - -PTG,PTV M 70 N e e e X
R 60 HRRE & 60 ~_ RE
W 40 ‘\\“ " Eg £
€ £ 30 == = w 2XMTGH)
20 20 &
10
0 0
5 10 15 25 30 35°C 40 5 10 15 25 30 35°C40
RERE — FERE —-
RIS TC-Standard 6112 (X2) RIS TC-Standard 6122 (X2)
BUEAEINR (1825 ° CHY) 90 kJ/h BERE IR (525 ° CHY) 90 kJ/h
TR 50 ° C e KRB 50 ° C
T #2 S B
oy + 0.1K iy + 0.1K
TEREAHAS Y Py + 1.5 K TEREAHAS Sl 9 + 1.5K
B 2% (] (I =
<0.5 K
120 120
TC-Standard '}% - TC-Standard
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RMA-Formular und Erklarung Gber Dekontaminierung
RMA-E55 R &M= EA

RMA-Nr./ B miB 5 &IXS55

Die RMA-Nr. bekommen Sie von lhrem Ansprechpartner im Vertrieb oder Service. Bei Riicksendung eines Altgerats _

zur Entsorgung tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. "WEEE" ein./ N SR BSANBKRABE TR EERIEHK

B (RMA) 58, HFZEIAREFAEFLER , ®HTFRMASBEZ R A"WEEE",

Zu diesem Riicksendeschein gehort eine Dekontaminierungserklédrung. Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns diese Dekontaminier-
ungserklarung ausgefilllt und unterschrieben zuriicksenden miissen. Bitte fiilllen Sie auch diese im Sinne der Gesundheit unserer Mitarbeiter vollstandig

aus./ EFHRKE , EEFRANKEE —RARESEHED , HESRN. BUNEHNESRERTTLE,

gBﬁHLER

TECHNOLOGIES

Firma/ 28] Ansprechpartner/ BAR A
Firma/ A 7] Name/ #%&

StraRe/ & Abt./ B

PLZ, Ort/ BREURES | iR Tel./ BiF

Land/ B E-Mail

Geréat/ 8% Serien-Nr./ 555
Anzahl/ i & Artikel-Nr./ B RS
Auftragsnr./ iT 855

Grund der Riicksendung/ & [El R & bitte spezifizieren/ 1&5¥ 8

[ | Kalibrierung/ ## [ Modifikation/ 1&g
[ | Reklamation/#&if [ | Reparatur/ 188
[ ] Elektroaltgerat/ & |H®Fi%&% (WEEE)

[] andere/ HftEY

Ist das Gerat moglicherweise kontaminiert?/ ®& £ & &G 5 %4 ?

[ ] Nein, da das Gerét nicht mit gesundheitsgefahrdenden Stoffen betrieben wurde./ & , R R %8 & E# EWEEMES,
[ ] Nein, da das Gerat ordnungsgemaR gereinigt und dekontaminiert wurde./ & , B A R A EREENYRSITZIRE .
[]Ja, kontaminiert mit:/ 2 , 5&¥H: ‘

QOOLOOODPP

explosiv/ entzindlich/ brandférdernd/  komprimierte atzend/ giftig, gesundheitsge- gesund- umweltge-
ZI1RK ZRE BRI Gase/ =g X d:q) Lebensgefahr/ fahrdend/ heitsschéadlich/ fahrdend/
EHBSE BEN, ASE BERRN NABEEHN  WHRRAEN
53

Bitte Sicherheitsdatenblatt beilegen!/ #Hf E (Z£HKER) !

Das Gerat wurde gespiilt mit:/ iZ1&8 & BB F %:

Diese Erkldrung wurde korrekt und vollstdndig ausgefiillt und von einer ¥ ZEENESE ( EETHY ) RENAH
dazu befugten Person unterschrieben. Der Versand der (dekontaminier-

ten) Gerdte und Komponenten erfolgt gemal3 den gesetzlichen Bestim-

mungen.

Falls die Ware nicht gereinigt, also kontaminiert bei uns eintrifft, muss die R™@EBEHEE , DRMNKBRZ TEH , LB LARRBERLE SN
Firma Biihler sich vorbehalten, diese durch einen externen Dienstleister R 12 & F IR A F 3 W EL 2 F
reinigen zu lassen und Ihnen dies in Rechnung zu stellen.

Fi t I/ A FIENE
irmenstempel/ /A R ENE Datum/ B

rechtsverbindliche Unterschrift/ B35 Z4R DL R

DC000011 Buhler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen
12/2022 Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax: +49 (0) 21 02 / 49 89-20
E-Mail: service@buehler-technologies.com
Internet: www.buehler-technologies.com




I Dekontaminierungserkldrung

Vermeiden von Veranderung und Beschédigung der einzusendenden Baugruppe

Die Analyse defekter Baugruppen ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitatssicherung der Firma Buhler Technologies
GmbH. Um eine aussagekraftige Analyse zu gewahrleisten muss die Ware mdglichst unverandert untersucht werden. Es dr-
fen keine Veranderungen oder weitere Beschadigungen auftreten, die Ursachen verdecken oder eine Analyse unmdglich
machen.

Umgang mit elektrostatisch sensiblen Baugruppen

Bei elektronischen Baugruppen kann es sich um elektrostatisch sensible Baugruppen handeln. Es ist darauf zu achten, diese
Baugruppen ESD-gerecht zu behandeln. Nach Mdglichkeit sollten die Baugruppen an einem ESD-gerechten Arbeitsplatz get-
auscht werden. Ist dies nicht mdglich sollten ESD-gerechte MalRnahmen beim Austausch getroffen werden. Der Transport darf
nur in ESD-gerechten Behéltnissen durchgefiihrt werden. Die Verpackung der Baugruppen muss ESD-konform sein. Ver-
wenden Sie nach Méglichkeit die Verpackung des Ersatzteils oder wahlen Sie selber eine ESD-gerechte Verpackung.

Einbau von Ersatzteilen

Beachten Sie beim Einbau des Ersatzteils die gleichen Vorgaben wie oben beschrieben. Achten Sie auf die ordnungsgemafie
Montage des Bauteils und aller Komponenten. Versetzen Sie vor der Inbetriebnahme die Verkabelung wieder in den urspriing-
lichen Zustand. Fragen Sie im Zweifel beim Hersteller nach weiteren Informationen.

Einsenden von Elektroaltgeraten zur Entsorgung

Wollen Sie ein von Buhler Technologies GmbH stammendes Elektroprodukt zur fachgerechten Entsorgung einsenden, dann
tragen Sie bitte in das Feld der RMA-Nr. ,WEEE" ein. Legen Sie dem Altgerat die vollstandig ausgefillte Dekontaminierung-
serklarung fiir den Transport von auf3en sichtbar bei. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektroaltgeraten finden Sie
auf der Webseite unseres Unternehmens.

BRBSUNRFIZFENAY

NERBHAHN DT RELHDRERLANFERIEN —NEEARID. N TEHRIWERRD , BARTEBRIFRE
RREF M. TRREFAIZRH-—SHRE , X AJRLEBERERAEIS .

AEEREEUEA S

ERRTAN  WUREHEHBRAN, BTOIBUNSESDIMENARLCEXLEAN, MRARE , MENFSESDIREN THE
GFREHRALt, MRTTE  EERSBRHFURMFSESDIRENIER. REEENSESDIMENBRTZH. AFNERLMN
FFEESDFR . MRTWEE  BFEARHHNIRR AL —FEESDIREN TR,

REERMGF

EREZMHN , FETFLREHA, BREGNMEAHNERAR, BRIFEABERIRES. MAERR , EHRHERS T #
EZER.

FRHEFREFERALE

R #£48 Z 1% 5k B Buhler Technologies GmbHIY BB F 7= MU THZE R FLE , F TRVASBEEZ P A"WEEE", FEBEE
WESEEMTEIBESE L, MESRMASETR, BXEFESNEFEZRALENESEL , BFHRIKRIANMIL,
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